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Power 선택방법 및 단자결선 

본 제품은 공장출하시 220V로 설정되어 있습니다. 110V로 사용할 경우 PCB를 본체에서 
분리시켜 , TERMINAL 좌측 상단에 위치한 JUMPER PIN을 다음과 같이 변경하여 주십시오.

1) 110V로 사용시 1) 220V로 사용시 
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CDI-2000 단자결선도 
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CDI-2000D  INSTRUCTION   MANUAL  
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MODEL  : CDI-200

OUTPUT 

0 : Display only
1 : 4-20mA DC Standard
2 : Alarm output 2-points
3 : DC Signal & Alarm 2-points

INPUT 

C : 4-20mA DC
V : DC Voltage
R : Pt100
P : Potentiometer
O : Other Spec.

ENT

알람접점 
히스테리시스 
(2)(3) 

High Range Scale
측정범위(예) 100% 
(0)(1)(2)(3)

Response Time
반응시간 (sec)
(0)(1)(2)(3)  

Analog output
SPAN SET
(1)(3) 
  

*Model : CDI-2000 -(0)
                CDI-2001 -(1)
                CDI-2002 -(2)
                CDI-2003 -(3)
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CDI-2001,2,3 단자결선도 


